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Objet : DÉSINFECTION DES ÉQUIPEMENTS GBM ET INFORMATIQUE 

 
Depuis la mise en usage des lingettes désinfectantes faites « maison » sur les unités de soins, nous avons reçu 
plusieurs équipements endommagés à nos ateliers de génie biomédical et d’informatique. 
  
Les lingettes faites « maison » utilisées sont trop mouillées pour certains types d'équipement, ce qui 
occasionne des bris significatifs. Les réparations nécessaires engendrent des coûts importants et des délais 
d'utilisation. 
  
Pour éviter cela : 

1. Prioriser les lingettes commerciales à base d’Ammonium quaternaire ; et si non disponible 
2. Essorer les lingettes faites « maison » avant de les utiliser sur les équipements médicaux, 

informatiques et téléphoniques, particulièrement les équipements avec des écrans. 
 
Dans le contexte actuel, nous avons besoin de prendre soin de nos équipements médicaux, informatiques et 
téléphoniques disponibles, incluant une désinfection adéquate, afin d'éviter des bris de service causés par les 
délais de réparation. 
 
Merci de votre précieuse collaboration. 
 

 

 


